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LABORATORIO DE MEDIDAS DE BAJA ACTIVIDAD

INFORME DE DETERMINACION DE ACTIVIDAD

Ne ihf'orr,rrnﬁe: 5219

Cliente | Aguas de Girona - A/A Carme de Ciurana

Salt i Sarria de Ter, S.A., Bustia C-2 — Montfulla

Direccid P
reccion 17162 Bescano (Girona)

Cddigo de muestra | 21109240

Descripcién de la

Agua
muestra 3

Fecha de recepcién | 03/06/2021

Fecha de muestreo | -

Observaciones | La muestra ha sido proporcionada por el cliente.

Bilbao, a 24 de junio de 2021
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% Fdo SFegfando Legarda
Dir.g‘gel Laboratorio

Los resultados de este informe afectan tnicamente a la muestra identificada en el mismo. Este informe no deberd reproducirse
parcialmente sin la aprobacidn por escrito del Laboratorio de Medidas de Baja Actividad.
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ACTIVIDAD LID FECHA DE
RADIONUCLEIDO +/-2u (Bg/m?) (Bq/m?) ANALISIS PROCEDIMIENTO
Alfa total 5.985E+01 + 1.503E+01 3.027E+00 14/06/2021 LMBA/MP/PMM/DAAC
Beta total 1.368E+02 + 1.603E+01 1.731E+01 14/06/2021 LMBA/MP/PMM/DAABT
Beta resto 4.294E+01 + 1.487E+01 2.282E+01 14/06/2021 LMBA/MP/PMM/DAABT

Observaciones:

Fecha: 24/06/2021

Conforme: Dir. Técnico — M. Herranz @//
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